
HemoCue WBC DIFF Kvalitetskontrollogg 

HemoCue WBC DIFF Analyzer har en avansert innebygd selvtest. Hver gang instrumentet starter opp, vil det 
automatisk sjekke måleytelsen. Hvis selvtesten ikke er godkjent vil en feilkode bli vist. I tillegg, for hver måling, 
utfører instrumentet flere kvalitetssjekk som går både på instrumentet, på kyvettehåndteringen og på prøven.
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