
Viser ditt HemoCue Hb/Glucose  201+/RT  Viser ditt HemoCue Hb/Glucose  201+/RT  
 feilkoden E02? feilkoden E02?

Da trenger optikkenheten rengjøring!! Se prosedyren på baksiden.            

+
HemoCue Cleaner 

For å unngå feilkoden E02 
anbefaler vi rutinemessig 
rengjøring med HemoCue 
Cleaner 1 gang i måneden.
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